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SPECIFICATI TEHNICE

Denumire achizitie: Servicii de calibrare truse etifometru

lustificarea achizitiei:

- Specificatiile din manualul de utilizare al truselor etilometru Alcooltest Drager 7510 aflate in dotarea
Hidroelectrica, potrivit cirora acestea trebuie calibrate .

- Producdtorul recomandi respectarea intervalului de calibrare conform reglementirilor nationale,
normelor interne sau recomandarilor din cartea tehnica.

- Verificarea metrologicd a Truselor etilometry este o cerinta impusad de Biroul Roman de Metrologie
Legald {(BRML) prin Norma de metrologie legald NML 012-05 ”Etilometre” aprobatd prin Ordinul 120/2005
cu modificdrile si completérile ulterioare.

Descrierea serviciului solicitat: calibrare truse etilometru, inclusiv verificare metrologicd anual3

-Canform manualului de utilizare si instructiunilor de instalare, aparatul trebuie inspectat si intretinut in
mod regulat de citre personal de service bine pregatit.

-Necalibrarea la termen conduce ia blocarea softului si imposibilitatea utilizrii truselor etilometru.

-n lipsa verificarii metrologice a truselor etilometru, nu se asigura atestarea legalitdtii acestora conf. art
4.2.din Norma de metrologie legald NML 012-05 “Etilometre”.

-Pe durata contractului se vor efectua 2 calibrari si 2 metrologdri pentry fiecare dintre cele 23 truse
etilometru, dupd cum urmeaz3: o calibrare si 0 metrologare la incheirea contractului, in termen de 10 zile
de la emiterea comenzii de citre beneficiar si o calibrare si o metrologare la interval de 12 luni.

Caracteristici:
* Producatorul: Drager
e Tip: Drager Alcotest 7510 RO

Durata contract: 18 luni de la data semnrii contractului de cdtre ambele parti.

Termen de executie: 10 zile lucritoare de Ia data emiterii comenzii in cadrul contractului, de catre
beneficiar.

Facturare: Prestatorul va emite factura pentru serviciul prestat. Factura va fi trimis3 in original la sediul
Hidroelectrica Executiv si/sau prin sistemul national privind factura electronici RO e-factura.

Certificatele de calibrare si buletinele de verificare metrologicd emise, vor insoti factura $i reprezintd
elementul necesar realizirii platii.

Pidtile Tn favoarea prestatorului se vor efectua in termen de 30 de zile de la data acceptirii la platd a
facturii.

Receptie: Receptia se va efectua la primirea aparatelor verificate, in baza Certificatelor de calibrare emise
de catre prestator si a buletinelor de verificare metrologica emise de Biroul Roman de Metrologie Legala
sau un laborator autorizat de acesta.




